
Guide de référence rapide

Panneau de configuration

Avertissements

Firefly
phototherapy
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21

1. Bouton d’alimentation - Allume et éteint l’appareil.
2. Écran - Affiche le «temps de traitement», ainsi que le «total d’heures de fonctionnement» de 
l’utilisation de Firefly.

C C

C C

Messages d’erreur: Si Firefly a une erreur mineure, le numéro 
de l’erreur sera affiché sur le panneau de commande.
Le Firefly peut toujours être utilisé en toute sécurité. Veuillez 
toutefois contacter MTTS et indiquer le numéro d’erreur et le 
numéro de série de l’appareil.

Sécurité

Lors de l’utilisation de la photothérapie Fire-
fly, le patient doit TOUJOURS être placé dans 
le berceau. 

NE transportez PAS le Firefly lorsque le patient 
est dans l’appareil.

Avertissement relatif à la durée de vie des voyants: les voy-
ants bleus de la Firefly sont conçus pour fournir un traitement 
efficace pendant 60 000 heures.

Reportez-vous au manuel de l’utilisateur pour des informations complètes:
http://www.mtts-asia.com/firefly-phototherapy/
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IRRADIANCE

15 - 25

25 - 35

35 - 45

μW/cm2/nm

Quadrants determined by:

IEC 60601-2-50: Medical Electrical 
Equipment - Part 2-50: Particular 
requirements for the basic safety and 
essential performance of infant 
phototherapy equipment. 

Values from center of each quadrant 
using Ohmeda Biliblanket II light 
meter.

45 - 55

Nettoyage et désinfection

Désinfectez le berceau uniquement avec une solu-
tion contenant au moins 70% d’alcool.
Appliquez le désinfectant avec un chiffon propre ou 
une éponge douce. Attendez que l’appareil sèche 
après le nettoyage ou la désinfection avant de 
l’utiliser.

NE PAS utiliser d’alcool pour désinfecter d’autres 
pièces de l’appareil.

N’immergez aucune partie de l’appareil dans de 
l’eau ou de l’alcool.


